
ANLEITUNG NIPT
(PANORAMA-TEST)

1. 	Blutentnahme bei der Schwangeren von 10 ml im mitgelieferten 		
	 Streck-Röhrchen (schwarz-brauner Deckel): 
	 – Die Blutentnahme nicht mit der Butterfly-Nadel durchführen
	 – Die Röhrchen müssen mindestens zu 3/4 gefüllt sein
	 – Röhrchen durch mehrmaliges Kippen gut mischen, nicht zentrifugieren

2.	Röhrchen mit vollständigem Namen und Geburtsdatum  
	 der Schwangeren beschriften

3.	Röhrchen in Transporthülle (Styropor) legen

4.	Transport in die Laborgemeinschaft 1:
		  a. Transporthülle und vollständig ausgefülltes und durch Arzt/Ärztin 		
			   sowie Patientin unterschriebenes Auftragsformular Panorama-Test/		
			   NIPT in Versandtüte legen.
		  b. Probe bei Raumtemperatur zwischenlagern (auch über das 		
			   Wochenende möglich)	  
			   Blut keinesfalls kühlen oder einfrieren!

Das beschriftete Röhrchen in die Transporthülle (Styropor) mit dem 
ausgefüllten Auftragsformular in das Versandcouvert (005b) verpa-
cken und dem lg1-Kurier mitgeben.

Bei Fragen zum Versand wenden Sie sich bitte an: 
  material@lg1.ch
  044 404 20 80 (Zentrale)

Bei Fragen zur Analyse wenden Sie sich bitte an: 
  Fatime Imeri (fimeri@lg1.ch)
  Raffaele Curcio (rcurcio@lg1.ch) 
  044 404 20 80 (Zentrale)
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